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1# Pokr^tla unoillwiajiioa wt^cxenie i%danego podzakresu cz^stot liwo^ci/. 

Zo Skala cz^^atotliwoscl ; sluiy do odczytu naziawlooej cz^stoilivoscl 
po u«zgl9daioalu Motnika /pokr^tlo l/« 

Podzialka g6raa odiioai ai^ do aootnika x 1, x 10© x 100 I x l k. 
Podzlalka doloa odaoai sl^ do mnoinlka x 10 k* 

3« Pokrnio 8lu±%C6 do plymiego uatawiania czfstotlivoici w ramach kat- 
dogo podzakreau* Pokr^lo to jest aprz^ ono ze wakaiaiklen umotllwla-> 
J^yn odezyt nastawioaej cz ^stotllwo^cie 

Pokr^tlo umoiUwiaJ<tce wraz z przel^cznlkien klarlazowya /d/ ustawio- 
nlo z^danaj wartoicl naplf^cla wyj^ciowegOo 

V 

5# Skala napll^cia oyjsciowego sprz^tona z pokr^tien A/ - «#skazuJo warto66 
ustawionego napi^cla przy uwzgl^dnlaniu pozyGji przol%cznika klawiazowego 
/ 8 /. 

6« Wskaznlk wl^iczenla przyrzqdu do aleal* 

7. SlfiC «yti|cziilk sioei* Wcl^nl^cle klawiaza powodujo podlitczenlo 
przyrziidu do 8iocl« Oznak^ wi^cz•nia jest ^wlaceaia wakainlka /6/. 

B» Przeli|czfiik uraotllwiaj^cy wraz z pokr^tJtea A/ uatawiania i^danaj war- 
to4ci napi^cia wyj^ciowego* 

9. WVJdcig • gniazdo wyj^ciowa, alui^oa do pobierania napi^cia wyjr.ciovago 
ragulowanago plynnia za ponioc% pokrf^tta A/ i akokovo za pomoc% 
przel^cznika klawiazowego /d/« 



10* SYNCUHONIZACJA — gniazdo slut^ca do przylf^^anla nap i Vein aynchronizuj ^ 
caga* 

11* Sznur aioGlowy* 

12, Dezpiacznik* 

13w 2acisk do uzlenilania przyrz^u# 

1^* KALIBHACJA NAPIIH^CIA WYJScIOWBGO *• potanojomati* do okraaowaj kalibraeji 
napi^cia wyjiciowago uinieazczony na tylnaj plycia przyrz^u. Kalibraeji 
przeprowadza aii w przypadku atwlardzenla niazgodno^ci wartoAci napiicia 
wyjaciowago z wartoAci^ uatawion^ na akali /5/* 

15* KOMPENSACJA SKL^STALfiJ • potanejonatr do okraaowaj konpanaacjt akiadowaj 
atalaj na wyjAciu^^ umieazczony na tylnaj plycia przyrz^lu* Nomlnalna 
wartoAA akiadowaj atalaj powinna r6wnaA ai i zero* 
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2. jgss:itr.»,afta 

G«n«ratpr BC typ P0-2SA stpnpwl ir^dlo napi^ctA aittuaoldalMfo o rpgu- 
Ippanpj plyiiAlp wpUt«di|p I espatotlivodci oral mmlym vapdtoiyaaiku 
sawartoici haraoalcsnyeli* 

Prsyri%d 4oat prioiaacioay do badaala «klad6w oloktroaiciayeb w sakroalo 
cioatotlivoioi 20 Urn - IIIHi. lioili«o^6 ayacbroaisacji gjoaoratora ci 9 » 
aiotilvodci^ wiorcowt i goaoratora cspatotlivoici viorcowyob« ktdrogo 
aapipoio poalada svykio duiy wap6tciyaatk iavarto4c| barBonioiayob« po- 
svala Aa uiyakanlo napipcia o cipatotliwoici wiorcoooj 1 aalya wapdlciyn- 
aiku lavarto^cL haraoalciaych. 

Saaur pot^cioaiowy 2 x BNC - ast« t 

2* Wkladka toplkova aparatooa 



WTAT 315 mA • ait« 2 

3 * Wkladka topikowa aparatoia 



mt 630 mA 
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4. Pune techotwnna 


Zakroa cipstotllvrodoi 


80 Hs - 1 HHs 


podiakroa x 1 


80 Hs . 800 li 


podzakroa x 10 


800 Mb - 2 IcHb 


podzakroa x 100 


8 Uis . 80 UIb 


podzakroa x 1 k 


80 UIs • 800 Mis 


podzakroa x 10 k 


800 Mis - 1 IIHb 


kmZ. Ucbyb akalowaaia oipatotllaoBci : 

^u3« NtoatabilooA^ cipatotllaoAol 
/po 2 h od noaonitt wl^cioaia/ 

kr6tkookroaowa 


i 8X; 1 1 Hi 


220 Hi - 500 kHa 


± O.O8S/15 ata 


20 Hi * 1 Ittii 

dlugookroaowa 


± 0,05 %/l5 ata 


220 Hi - 500 kHz 


1 O.lX/7 h 


20 Hz - 1 MHi 


+P,8V 7 h 
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k.k. 

4*5. 



^.7. 

k.B. 

9. 

k. 10 , 

^.11. 



tfspdlczymilli; taaiperaturovy 
czyatotlivo^cis 

220 li« - 500 kHz 

20 Hz 1 Miiz 

Zakres napl^cla vyj^ciawago 
/bez obci^iaala/ 



Podzakraay aapl9cla 
lOrj^cioiptfot 

Ucbyb skaio^aia aapiVoia 
vyjiclowegos 



± 0,03Vl*C 
+0,05X/1®C 



0 - 10 V 

Na ayj^clu «yatppBiJ^ 

r6wnia± napipci^ ^^ate« 
kt6rago «arto^£ powiana bye 
r6«na zaro» Napi^cia to notaa 
raguloaa^ poteuejo^natran 
kOHFENSACJA SKf vi'ALZJ znajdu< 
J^yoi al^ aa tylnaj plyoia 
przyrz%du« Wartos6 aapl^cla 
zalaty od podzakreau aapl^cla 
vyjAciovago I aajwl^kaza Jaat 
aa podzakraaia 10 V* 



10 ; 3; 1; 0.3V; 

100; 30; 10 aV« 

± /10 - 0,5 k /% 

A - cyfra ba akall **10" 
t /lO - 1.6 B/% 

B ^ cyfra na akali **3” 



Zmiana napipola przy przastrajaalu 

/ V sioaanku do napkpcla przy 

f » 1 kHz /i dB 

NlaatabilnoA6 aaplpcla 
vyjAciovago /po 2 h od 
■oaaatu vlficzanla/ 

kr6tkookraaowa 0 . 2 V 15 ala 

dlugookraaowa ♦ 194/7 h 

WzpAlczynalk teaparaturavy 

aapl^cla vyjAclowaga) ♦ 0 . 1594 /^C 

Wzpdlczynaik taaiparaturoiiy 

napipeta atalago na wyjdcius ± 10 aV/^c 




Ah. 12. 
^•13* 

k.th. 



4.15. 
4.16 

4.16. 

4. 16. 



4 . 17 . 

4 . 13 . 

4 . 20 . 



Httsystancja ir6dla 

Calkowlty wap6tczynnlk 
saiak8Staica6 

20 Hs * 500 kHs 

500 kHi « 1 MHs 

SyaekoBisaeja 

Zakraa trsywaala 
i wei(|gaiiia 

Napi^cia trej^clova 

Raayataacja waj^eiovm 

Klaaa achronaoicl prayrs^a 

Iiolacja 

1. Raiyatancja iaelacjl 

2. Wytr8yMla66 alaktryoaiia 
iaolaejis 



Zakras tamparatary otoeaatilat 
Napi^cla aasllaj^cat 

Wymiary / wra« z lame at am I 
wyataj^cymi paaa abudaw?/ 

Pob6r m">cy: 



50 Ohm Hh 2% 



^0,15 % 

iO.5 X 



^2 VV 

^ao kOh. 

I klaaa ochronaaiol »g 
PN-76/T-06^0 ark. 5. 

^ 5 MOhm ml^diy aaartymi 
atykami aaailanla alaaiaaaga 
a abadaw^ prayrst^du 

wytraymalai^ iia prsabiola 
midday aaartymi atykami 
aaailania aiaelawiga a abadow4 
prayra%du baa praaakaku lakry 
w cl4Sti 1 «in 1*5 kV 
/wartald akutacaaa/ 

♦5*C - .20 *C - +^iO*C 

220 V ^ 10}<;/l10V/;5t)Ha 

wyaokadd 96 nm 
aaarakodd 444 mm 
gl^bakadd 340 nm 

ak. 40 V. A 
6 kg 



^.2t. Masa: 
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5# Zagada datlalania i budoia prgyrg^cUi 
Zaaada dzialania 




Podstav% ukladu genaraoyj aego jest wsaaoaiacx azerokopaanoivy. 

Ukladaa wajsciogya jaat vsoMicalaca r6iaica«y zbudoifany na traazyatorach 
Tt02, Tl03« Ola zapavnlanla duiej iapadaacjl vajiclovej waaaeaiacza r6t«* 
aicowego zaataaoimao tranzyatory polom TlOl^ T104 pracuj^a w ukladzi^ 
wt6ralka«yn« Zadaaieni traazyatora T 105 pracuJi|cago w ukladzia wt6rnika 
•nlterowago Jeat zaniejazania obci^iaaia wzaacaiacaa rdiaicoaago lapadaa 
waJiclow% vzaacniacza oa traazyatoraa T201. Stopla^ koicovy wzaaania- 
cza jeat wykonany w ukladzia przacl watawnia ayaatryc'zaya na parza tran- 
zyator6w koaplaaantamyoh T 203 ^ T204. ttazwl^mania takia zapavhia aal« 
rezyatancj 9 wyj^clow^ I dobr% kaapanaac j 9 taaparaturo«%» Zalaaa podzakra-* 
a6v ezi^atotliaeici odbywa aif za paaao^ przel^cznlka Pl^ ktdry wl^cza 
w ukladzia dodatniago aalaktywnago aprzpiania zwrotnago /czw6rnlk aprap- 
gaji|cy - rya. SC-586l--*570 / razyatory odpowladaji|oa danamu podzakraaowl 

czpatotiiwoici. 

Przaatrajania plynna w raaach kaidago podzakraau odbywa alp za poaoc^ 
podw6jnago kondanaatora znlannago C400» Uklad automatycznaj ragulacjl 
napipcia wyj^clowago ganaratora aklada alp zi 
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-• prostowAlka napl^cla vyjsciowego /na podzakresla cz^stot II woscl 
X 1 prostowalk dwupolowkowy zbudowaay na ukladzle scalonyn 1C201 
oraz dlodach D204, D205; na pozostalych podzakresach cz^stotliwoscl 
prostawnik jedaopoi6«ko«y na dlodzie 0203 /^ 

- Integratora zbudoaanago na ukladzle ecalonyoi IC202^ 

«» komparatora zbudovanego na ukladzle scalonym 1C103, 

•*» tranzystora polowego Tl06 pracuj^cego jako element o zmlennej 
rezyetancjl w p^til ujemnego sprz^ienla zwrotnego* 

Napl^cle wyproatomne po przej^clu przez flltr wygladzaj%cy /inte'* 
grater 1C202/ porovaywane jest w ukladzle konparatora/IC203/ n na- 
pi^clem odnieelenia* Jetell euma tych napl^ na wejeclu 2 kompara- 
tera IC203 Jest rowna 0^ zoataje uatalona imurtesi napifcia na bramce 
tranzyatora T106 oraz jego rezystancja. Jeiell nast^l zmlana napl9- 
cla wyj^clovego ukladu generacyjnego pojavl alt? aygnal bltMu* 

Spowoduje on zmlan^ naplycia na bramce tranzyatora polonrego T106* 
Hezyatancja tranzyatora polowego Tl06 w p^tll ujemnego aprz^tenla 
zwrotnego zmleni al^ tak, to napl^cle wyj^clowe ukladu generacyjnego 
powr6cl do warto^cl pocz^tkovej* 

Ten spoadb atablllzacjl amplltudy unlezaleinia war toad napl^cla wyj- 
aclowego geiieratora od wplywdw wewn^trznych /zmlana wzmocuieala wzmac-- 
niacza generatora, nleaymetrla moatka WIena/ oraz zewn^trznych / napit?- 
cle zasilanlat temperatura otoczenia/* KorekcJ^ napl^cla wyjsdowe** 
go przeprowadza siv przez regulacjl^ napl^ola odniealenia poteiicjome— 
trem B222 /KALIBRACJA NAPI^CIA WYJ§CI0W£G0/. 

Napivcie z ukladu generacyjnego uatalone przez uklad automatycznej re* 
gulacjl jeat podane na skalowany potencjometr R215 /NAPIgClg WVJ^CIOWE/ 
na wzmacnlacz tvyj^dowy* 

Wzmacniacz wyjdclowy o sprz^tenlach bezpoirednich poalada na wejaclu 
tranzyator polowy T205 zapewiilaji|cy dui^ rezyatancjp wejdclow^ dzl9* 

Kl czemu nie obcl^a ukladu generacyjnego* Stopled kodcowy wzmacnia* 
cza Jeat wykonany w ukladzle przeciwatawnie aymetrycznym na parze 
komp lament arnej T209 I T2d0« zasllany aymetrycznle /dwubateryjnie/ 
napli^clem -t-Bd V, - 28 V. Takle rozwi^zanle pozwala na wyellmlnowanie 
kondonsatora wyjdclowego oraz zapewnia mal^ rezyetancjl wyjdclow^ 
przy dobrej kompenaacjl tempera tur owe j I dutej amplltudzie* 
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Sllne ujemne sprz^ienia zmrotne zapewnia stabling prac^ oraz rotmo- 
alern^ charakterystyk^ w calym zakresie cz^stotll wo^cU Napi^cie 
wyjiclove wzmacniacza podawane Jest na hybrydowy dzielnik napi v** 
cia viyj 4cioivego T| o tlumienlii 6 x 10 dB 1 zapewniaj^cy stai^ 
rezyataacji^ ayJsciow§ r6wn^ 50 Ohm. Ozipki temu^ ie potencjomotr 
UZ^S Jest akalowany a dzielnik podzakres6w napi^cia wyj^ciowego 
na dokladnie okre^lone tluaienle^ na' l^cle wyjecioiie genoratora dla 
dowolnego poloienla przel^cznlka napHcia wyjBclowego 1 
netru B215 okreelone Jednoznacznie* Duia dokladnu^ v napi^cia 

wyj^clowego generatora I dokiadiiodd podzialu przez dzielnik na- 
pi^cia vyjBciowego czyni zb^dnyn atoaowanie woltoaierzi* ^pifcia 
wyjsciowego, 

Wznacniacz generatora i uklad automatyc'^nej regulacjl napi^cia 
wyj^ciowego zaailane a% eynetrycznie /dwubateryjnie/ napi^cien 
4-15V, OVy «*15V« 2 zaailaczy etabilizowanych na ukladach ecalonych 
IC30ly IC302 i tranzyatorach T301^ T302» UTzmacniacz ayjsciowy za- 
ailany jeat aynetrycznie /dwubateryjnie/ napi^^ciem -fBOV, 0 V, 

«-28V z zaailaczy zbudowanycb na tranzyatorach T303 i T30 5. 

5^2« Konatrukcja 

Konatrukcja przyrz%dii unoiliwia latwy doatt^ do wn^trza oraz 
azybki demontai wazyatkich wainiejazych podzeapotdw* Na oddzlel** 
nych plytkach drukowanych umieazczono elenenty atopnia wej^iciowego 
wznacniacza generatora /PL^PW, / eleroenty wzmacniacza generatora 
I wzmacniacza wyjaciowego /PL, PG/ oraz elementy zaallacza /Pi,PZ,/\ 
Kozraieszczenie wainiejazych podzeapol6w pokazuje ponitazy ryau<» 
nek* 

1 - trail sforaator aleciowy 

2 - piytka zaallacza PZ 

3 ** piytka wzmacniacza generatora 1 wzoiacniacza wyjaciowego 

PG 

4* - potencjometr do regulacjl napl^cia wyjaciowego K2l5 
3 - akala cz^atotl iwoaci 




- 12 - 



6 - plytka stopnia wej^clowago wznacniacza ganeratora PW 

7 - kondanaattr xmlanny C400 

Q - xeap6| czw6rnika aprai^gad ^cego wraa z przei^cznlkien 
podzakresow czpatotllwoAcl. 




6« Qg6lne akaploatacJt t obatugt 

6«1» * Ogdlne wytyczne akaploatacjl 

Przyrz^d przeznaczony jest do pracy w nast^puj^ych warunkach klima- 
iycznychi 

tempera t lira *5^,^ • 40 

vilgotAo46 do 80J4 przy 30 

clenlenie atmoef eryczne 80 106 kPa 

Jeiell przed rozpocz^ciem ^omlar6w przyrs%d znajdaeal el^ w 
warunkach r6inii|cych al ? od w/w motna go wlqczy^ de sled doptero 
po l2ii»godzinnej rekllnatyzacj i« 




6. 2. Prsepisy bezpleczenstwa obslugi 

Przyrz^ oalaiy da przyrz%d6w 1 klasy ochronno^ci o napit^clu 
zaallai^^cyn 220 V wg PK-76/T--06500 ark* 5* 

W celu zapewnianla bezpleczenstia przy ebaludza, przyrzt|d Jest 
vypoaaiony w trdjprzavadowy sznur sleciowy* 

Jadea z przewoddw szmira zapewnla poit^aenie obudowy przyrz^du l 
przBWodem zerowym lub uziemlaj^yn pr*^f korzystanlu z gniazda alect 
zaailaj^oaj przy at as a vane go do trdjkootaktoiiego wtyku* ^orzys- 

tanitt z galkzda siociowago, ktore ale zapownla powyisz pol^zoaia 
naleiy przyrzi|d uziemlc przez dol^czanio instalacji uzlemienia do zacl-* 
aku /13/f znajduj^cego al^ na tylnoj piycio przyrz%du oz'^ xzoaogo 
aymboleoi , 

Obudovy przyrzi>l6a wap^lpracuj (^cych powiany by^ dol%czaao do toj 
samej inatalacji uzlealaj^cej* 

W przypadku uazkodzeiiia przyrziplUt wymlan? bezpleczalka, demontai 
obudowy, naloiy przoprowadzl6 przy odlf^czoiiym aznurzo aLoclowya* 

7* Przygotowanle przyrzadu do oracy 

W oelu przygotowanla przyrzi(du do pracy aaleiys 

- wyciao<|<^ klawiaz wyli|czitlka aioci /?/* 

-> uziomid przyrz^ zgodaie z pkt« 6*2« 

- za pomoc^ azaura aieciowego przyt^ezy^ przyrzQd do aioci, 

• wcian%^ klawiaz SlEfi /?/• 

Gectirav^r 2IC typ P0<*2!$A jest zaailany z aiecl pr%du zmioimogo k:20V, 

50 Hz, koto by6 przyatoaowauy do zaallanla napi^cl«B 110V, 

W colu przyatosowaala przyrz^u do zasllaala z aiecl 110 V naloiy 
korzyataj^c ze achenatu aioiiiaiowogo A-5d€l«'5.36 uaua^ poI(|czefiia 
ni^dzy koncdwkani 2 i 3 oral pol^czy^ koAedwki 1 - 3 i 2 •* 4 tranafor- 
matora aieciowogo* Zmieni^ bezpiecznik Bl 31$ mA m, BZ 630 »A, 

0* Obaluga przyrzodtL, 

Po 15 ninutach od chwili wlqczenia przyrzf|d jest gotowy do wykonywa- 
nia poiaiar6w* 

Podane w pkt* k stabilaoacl przyrz(|d uzyakujo po 2 h pracy* 

- pokrptlani /1/ 1 /3/ uatawi6 wyvagani| cspatotllwo46, kt6rej wartoA6 
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0desytiija «lv tm irtwlt /t/ po maistka /l/« 

OWAGAt ^cjr i^nakraalMMjl astatatliiNiat ikMiaratara Miaky aaplteta a 

aafaiatliaaiai qr*ahra»ls«j«eaj |w«ytai^A da gataada /10/. Purasa- 
try wajdata /tO/ a% akrailaaa « idrt. k*^k, ataiajaaaj taairukejl. 



•• aa poMaag {iraaHaaBUia /S/ 1 palertdia /V aatalld ayaagaaa aapifeta 
igrjdciaaa, ktdraga varkaid adaaykaja atf aa alull /5/ pa aasgladala-- 
ata paayaji prsalgeaatka /8/. 



OlMGAi Za paaaad |waal%eaalka /«/ t paksrHIa /V aatawla ala aaptaela 
pray raaaartyai iqr^dala /MM/. 

laaaayaiata wrtadd aaplpcia ayjdaiawafa pray akclMM^** Mpdaia 
ayaaatdi 



« a 



0 



Bay •> raaaayataia aartadd oapifeia ay^dataaa^ 



B - B«piy«ia tttiaalaaa 
*aba ** raayaiaaala (dMtddaata 
«• da gataada «vjdeiaaa§a /§/ daii(«ayd Mkad l<di prayragd 



y.1. > I'paadk aayaklaaada daatfpa da aattraa prayradda 

Praad prayatdMaaiaa da d aai aatada pr^afita aala^ adt<%aayd 
mmie ataataay ad gataada ataat aaat tei«aa|. « aala aayMaata taatypa 
da mvtrm prapra%dM aaladr •• y a a aa - % alM-ytaka adM>'«ai< aaadd 
atir«ad« aaaaaaaayad aa r y a waka adaadatkiaa /«/ araa dam akr««y 
aaaaaa^aa adaadaikiad /Wt 
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Odkr weenie wkr^tow /ZJ pozmla na zdj^cie nakiadak, kt6ryni 
zakonezoae boki przyrz^du i wyauni^cie asiony gornej. 
Wysunii^cia oslony dolaaj i^maga dedatkoao zwolnienia vfcri^tuw 
mocuj^cych n6ikl przyrz<|du. W przypadku keniaeznesci uzyskaaia 
dostPpu do eleaaotdw czwwnlka sprz?gaJi|caeo naleiy odkr^cli 
gorn^ /rezystory H^0-tt44l/ lub dola^ /kondensaiory 
osioap akrMuJfc%, 

9.2. Korakeja przynfdu 

9*2.1. Korakeja napipeia wyjieiowego 

Co pawioo okrea czasa zaieioy od iatea«yig»oiei ak.ioatacji 
ureyrzadu lok po narrawacb aalagy dokooao iwrekojl 

dktadowaj zmiaanaj ./KALlBkACJA KAY1|C1A Wyj^IOWRGO/ i akladoaej 

stalaj /KOMPENSACJA SKfc. StALliJ/ aaplpcla wyjiclooego. 

W calu korekejl akladowaj zmiaeaaj napipeia wyjsciowego naleiy: 

» wt<(czy6 prsyrsqd do siocl na 30 aia. (arzad przyat^ianlea 
do korakc ji , 

•* do gniozda WJ^IS doli^zy^ woltmoiorz aapiPcia przamieaaego 
o dokladnoacl nia gorazaj aii \ 

- ezpatotllvei^ ganoratora ustawid na 1 kNz, 

» weionq^ klawlnz 10 V prsolitezaika /d/, 

“ pekrpiloB /4/ ustawi^ oa skali /5/ naftl Peia 10 V 

» potoaejonatram KALI0UACJA KAP1||C1A litVJdCIOWKGO /lV regulo> 
wa4 tak, aby na doI^tozonyB woltoKiorzu aownptirznym ttzyrka^ 
naplfcla 10,0 V, 

W cola koi’okojl akladowoj ataloj naplpeia «yj^eio«ago nalaiy: 

> »l4«ay4 prayrigd: do olaoi na 30 aln prsad przyatfgianiMi 

do korokojl, 

- do gntazdn WJdcii dot^ozyd MiUzoltoaiiorn napifeia ataiago 
o doktadnoooi nle gitfazo.l atk 11i, 

•> eapatotllwokk genoratorn aatawi4 na 1 tdin, 

- napifeia «yjieto«o uatawik na «artoi<k Mkaynalng, 
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- poteiicjometrem KOMFENSACJA SK&.STALEJ /15/ ustawi6 warlord 
skladowej stalaj na wyjiciu na wartosc r6im4 0 mV. 

9.2.2. Korekcja ca^atot liwaAci 

Po dluiaaym ekraaie akaploataejt oral po lyrnLanie fcranzysterow 
TlOl — T104, T8OI - I3D4 lub alomoat6w oawdralka apnt^gajiicofo 
nalaiy praoprowadiU korokcj? dokladaodei naitawiaala ci^atotllwo* 
ici. 

laatOMiaaie « ciwdralka apripsaj'^y* m^Mkoatabtlnyeh raxyator6v 
(waraatuje utraymaalo oymagaaoj dokladnodel cafr'atotliwoscl aa 
pocz^tku ka^^doge z podzakFoa6«. 

W colu przopromadzoaia kot-akeji ci^stotUwoAoi aaleiy} 

- zdj%6 oaloap gdra^ 1 dolail przyrzi|du, 

> mlneuyi prayra%d do atoei aa ok. yo mia. przsd przyst^ioaiom 
do korokejl, 

» d9 ^.^..rnida WVjJciK d#l«|czyi oipatoAciomiari oyfrowy 

- do punktu PP1 aaaidt^^eoco alp aa ptytoo PO dolticzyti 
woltoalorz aapipola stalogo. , 

- przol(|«aaik podzakroadw ei^atotliaoAei /!/ uaAawli^ v poloAoalo 
a 10 a oakaialk aa akali ei^aiotli void /a/ w poloianlo 20 
/aoo Mz/, 

- aaaotovai wakaxaaia woliomioraa aapifeia stalofo 

> aaiawlc vskaiaik aa akalp oapatotllvoid w poioAoaia aOO /2 kHa/. 

- rogvlowai trymoraai CkOB i C407 tak, aby oapatotliwoii poaiorzo- 
aa pt;i:3z cxpatoidomtors ayfrotqr wyaoalta 2 kHz 1 dokladnoiei^t 
ate gorn% ali ± 0,1)(, a aaplfdo pomlorZoao przos veltomln’i 
ale riinito ai « wipeoj ati o 0,2 V od vartoid zaioraoaoj po> 
przodaio. W przypadkv niozgodaodd aapifd mionoaych na kradcaoh 
podzakroau naleiy prioprowadiid korofccjp zmalojzaajkc pojomaoid 
Jodnogo z trymerdw a patripkBzaJ%e pojomnoid drugtogo. 




Na rysunku pokazano rozmiaBzczenio par tryaerow do korokcji 
cz^stotliwosci dla poszczegdlnych podzakreadv « generatorze 
PO-25. 



X 10k() 


C405 


cwQ 


Xl 


X Ik O 


C404 


C407(^^ 


|X10 


xloo 


C403 


C408 


^xlOO 


xIO 


C402 


C409/] 


xlk 


Cy 

- — 1 - -- 


C401 


C4lo/j 


xlOk 



Przapromdzi^ korakcj? eafstotliwo^cl oa padaakroaaeb x 100, 

X 1 k i X 10 k w asalogiexay apoadb postugujiic al? peaiiazyn 
zastawtoaiaa 

podxakraa x 100 - trynary C^3, 

podzakras x 1 k - tryaary C404, C409 
podxakraa x 10 k *• tryaery C405, C4l0 

Korakejk oxfatotItwo4cl aa podxakreaia x 1 aalaiy praaprawadai£ w 
BaatppuJ^cy apeadb i 

- ustawi£ mkadnik n<> skall ca^atotUaadci w polaiaaia SO /SO Hx/, 

~ aprawdali dokladnoic uatawianla ezv^atotll 'voAci na agadnoi^ 
a pki. S.S. RiBlaJazAj instriikajl, 

Jatali aehyb Jast wlfkacy nii aplaaay w pkt. b.3. 

/ ^ ± / nalady adkrtfold gdrnb aatonf akran«J^e% 

eawdrnik aprx(gaj9«y i dobr«£ aartoad laayatardw 1408, H403 tak, 
aby uabyb ox^atotli woact byl aatajany ad aplaanaga w pkt* 4.2. 
ninlaiaaaj Inatrnkcjl* Pray ncbybla na ainua nalafcy aanlajaay6 war- 
tadd raayatardw M'lOS, 8403 a pray ucbybie na plua nalaty awlfkazyd 
wartaid tyeh raxyatardwi 

- zaletyd gdra^ aalonf akraaHj<|e% cawdrnjik aprxfgaj%cy, 

•> pizoprowadxld dalaz^ korakoj? Jak dla paaostalych podsakrasdw 
czv'statliaoscl poaluguj*|c si ir' trynorami C401 I C406. 
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9 « 3 « 8 prawd:iieni 6 riapi^c 

Ula uiatwienla lokalizacji uazkodaei^ i napraw przyrz^idu w tabell 
podano mialaialne war toad aapl^c w cbarakterystyczaych pufiktach 
ukladu* Napi^cia mlerzyc voltoaleraea cyfrowym przy napl^ciu alecl 
220 V dla cz^atot liwisci ustawioooj na 1 kHz oraz przy poteacjome- 
trza NAFI|JCI£ WVjSciOWD skd^conym aakayaalnio w prawo* 



Punkt poalarowy 


Napi ^clo 
stal 0 


Napi^clo znioaoe 


1 


2 


3 


TJOl - C 


+ 23,5 V 




T3OI - B 


+ 16,5 V 




T3OI - £ 


♦ 15,/* V 




1C301 -3 


♦ 15 V 




T302 - c 


♦ «,5 V 




T302 - B 


♦ 1 V 




T302 » ts 


+ 0 ,<» V 




icyo2 ^7 


- 15 V 




T303 - C 


♦ 41 V 




f303 - B 


♦ 29 V 




T303 - E 


♦ 28,4 V 




T304 - E 


♦ 8,2 V 




Tyok - i 


* 8,8 V 




T305 - c 


- 40 V 




T305 - B 


- 29 V 




T305 - E 


- 28,4 V 




T 3 O 6 - E 


- 8,2 V 




T306 . B 


- 8,8 V 




T 101 -S.T 104 -S 


+ 1 V 




Tl01-D,T104-4) 


♦ 13,5 V 




T102-C, TIO3-C 


♦ 13,4 V 




T103-E/punkt 11 






pi. PC/ 


♦ 12,8 V 




i T20t - E 


♦ 13.4 V 


nummu 







- - 
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M cs^etotl iwo«c generator A 100 Hs 
• Wfjkazowkl actyczi|ce lAkallzacji usAkaUzea 

1 , Brak napiv '6 zaai laj >«cych, nie ^wieci si wskasinik wl(|cxenla 
siscl, Sprawdzi^ bszpieezaik Bl 

2 . Orak napi^^ sasi laji|cyeh ♦ 15 V. 0 V, - 15 V, 

Po od)»(czeAiu obci(|tenta sprairdzic elaiiianty uszkodzonago 
zasllacza /030l-.U>)a, T 3 OI , T302. IC 301 , IC302/, 

Stabi llzatory dostarczaj<|cs napi^cia ♦ I 5 V i - 15 V posiadaj^i 
zubezpieczetila przeci wzwarci owa« Frzy zbyt dutyu obcl<|^aniu 
/zwarclu/ napiv'cie na iiyjsciu stabi lizator6w malaje pray jedno- 
czftsnym j j e j szenlu si v‘ pri^du wyjsclowego« Po odL^czenlu obcl 

ieniii naplvciii samoczyniiie wracaj^i du wartosci nomlnalnych. 
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3. Brak oapivcU «yJ&clo«aga, duia aaplf^cla stale na wyjsciu. 
Potencjoaetr NAPI|$CIIi; HVjSciOW ustawl^ « Uwya skrajnyM polo- 
ioniu, oa plytco PC rosowrze^ puakty 28 - 23 1 zewrzo^ punkty 
22 - 24, Sprawdzi^ napi^cla na traazysteracb T205 - T210 « pkt. 

9*3« niniojszoj laztrukcjl. 

4. Brak aapt«4 santlaj^cyeh 4-28 V, 0 V, . 28 V, Spraedzi^ oleaeaty 
uazkodzoaogo zasilacza /B309 - B328, T303 - T306/ eras mnacnla- 
cza eyjzcioMfo /T205 - T210/. 

5* Znaezna zaleine^i napt^cia i^jAeiovete od cz^stotllwoo. , i czynni- 
k4» zewn^trznych /toaiperatura otoczenia, napivcio zasllajitcn itp./. 
Spravdzi^ uklad antMiatycznej regulaeji aapivcia wyj«o* «oco /IC201 
- IC203/ nraz tranzystor T106. 

6, Zsloine4£ ezv>atatll«oici goneratara od napivcia zloei. 

Sprandzl6 ntabiUzatory aapi ♦ 15 V i - 15 V. 

9«5« Zanndy dobioranta t Mlokeji elaieena>iv 

Tranzystory T101 i V1Q4 /BF 245 gr C/ fobra^ tak, aby: 

Ig s b - 8 mA przy = 15 V i U(BS ■ -l V 

IB* etanu v eshnUzBego 

W coin •twletdaenla, ezy przyrzitd nadajo e|« do uiytkOMznla zgodnio z 
przoznaezonleB naleiy ■prawdalbt 

a/ Mak^walni) wartabb napi^cla wy|acla«aga zgodaia a aplaazi padanya 
w pJtt. 9.2.1. 

b/ vu'taab calkowltaea wapolczynnika zniakaztalaaA nialiaiawyah za peao- 
04 alarnlka satakaztaleab nialinlawych przy ozpetatliaeiei 1 kllz 1 
naplFetu wyjbcia«ryzi gaaaratora 10 V, 

0/ wchyb uatavienta ez«iatot Itwoicl /za poaaaa Palamtoraa oyFroaego 
dla najntaszoj i najwyiazaj czvatotllwoiicl podzakraa6w x 1, x 10, 

X 100, X 1 k, X 10 k, 

Przyrzaa iiadnje sif do utytkowania Jaiali aynikl przoprowadzonyeh po- 
miaiAw 84 zgodno z daayat technicznyni podanyml w pkt. h ntniajazej 
I iistrukcj i. 




11. Prgechowywanie 1 traasport 



11 Pr zecho ivy want e 

Czas przechowywanla przyrzi|du w opakonaiilu ochronno-tranaportowym 
nie powinlen bye dluiszy nii 6 mieaipcy. 

W przypadku przechowywania przyrz^idu bez opakowania powlany bye 
zachowane nazt t^puj iica warunki: 

teraperatura otoczenia 4-5^C 

wilgotaoi^ imgl^dna ^ - 80 9^ 

brak par, kwaz6w, zaaad i lanych subataneji 
powoduj^cych kurozj^t brak odczuwalnych wibra-* 
cji i W8trz^s6w« 



11. 2. Transport 

Generator kC typ PO-25 Jest przyrz%dem laboratoryJnyiB wynagaj 4 cyn 
dutej osi otno^cl przy przenoszeniu. 

Przyrz%d powinlen spelnia^ wyMaganla technlozne po Jego przetranspor"* 
towaniu do Biejsca prseznaezenla w oryglnalnym epakowaniu transport 
towym i podanych nltej granlcznych varunkaeh transportowyebs 

temperatura otoczenia «» -•> 35 ^C 

wilgotno46 wzglfdna do 95 

ciinienie atmoif eryezne 60 do 106 kPa 
Pozostale warunki przechowywania i transportu okresla PN-76/T-06 900/08. 




/5c 




W-25A 








1<3 n 



T20B - B0 137 
iiao-BDm 







n^Kzotoor 



ZOPAN 


Generator RC 


P0-25A 


WARSZAWA 


RC Generator 


SA-6861-569 










ZOPAN 



mRSZAV^A 



Generator RC 
RC Generator 



PO'M 

mm 







WVKAZ ELEMENfdw 




Dana technlcsne 



H101.T102 BEZYSTOB UI.T-0,25W - 100 Ohm /+5V-A-55/1 25/21 
B103 " MLT-0.25W - 1,8 kOhm /i‘=’ /-A-55/125/21 

8104 POTENCJOMETH TVP 184-0, 25«r -2,2 kOhm -25/085/14 

8105 8EZYST08 ULT-0,25W - 100 Ohm /iSV-A-55/1 25/21 

8106 " MLT-0,25W - 750 Ohm /♦5>^-A-55/l25/21 

8107 " MLT-0,25W - 150 Ohm /♦55‘/-A-55/l25/21 

8108 " MLT-0,25W - 240 Ohm /+554/-A-55/125/21 

8109 " MLT-0 ,25W - 750 Ohm /+5J4/-A-55/125/21 

8110 " llfcT-0,25W - 100 Ohm /i5?^/-A-55/l25/2l 

8111 " MIT-0,25W - 150 Ohm /jt5J4/-A-55/l25/21 

8112 POTENCJOMETH TVP 184-0 ,25W - 4,7 kOhm-2 5/085/14 

8113 BEZYSTOB MLT-0,25«f - 330 Ohm /+55</-A-55/l 25/21 

8114 " MI.T-0,2ftf - 2 kOhm /i5%/-A-55/l25/21 

8115,8116 " MIT-0,25W - 100 Ohm /+5></-A-55/l 25/21 

8117 " MtT-0,25W - 24 kOhm /+^/-A-55/l25/21 

8118 " MLT-0.25W - 4,7 kOhm /±5«/-A-55/125/2l 

8119 ^ MLT-0.25W - 1,2 kOhm /i5Ji/-A-55/l25/21 

8120 POTENCJOMETB TVP 184-0 ,25W - 470 Ohm - 25/085/14 

8121 BEZYSTOB M*.T-0,25W - 360 Ohm /♦5V-A-55/125/21 
POTENCJOMETB TVP 184-0, 25W - 47 kOh- -25/085/14 
BEZYSTOB MLT-0.25W - 2? W)hm /jt55</-A-55/l25/2l 

" MLT-0.25W - 30 I8)hm /i5?4/-A-55/l 25/21 



Uvagl 




KONDENSATOB ELEKTBOLIT. typu 2 04/D 100 ;iP/t5 V 
•• KCB-1B-A-3X20-82-J-250-656 

" KCD-N-IO-d-3/10-250-656 

•• MKSE-012 3,3 ±Z0% 100V 

■¥ MKSE-012 },3 jkP l20!K 100V 
" ELEKTBOLIT. typu 2 04/U 4,7 ;«F/l6V 

" KCD-N-lO-d- 3/10-250-656 








2 - 



1 


2 


_ 3 


T 101 * 


TIUNZYSTOH POLOWY bp 2^5 C 




T102.T103 


•' BC 147 B 




T104* 


•' POLOWy BF 245 C 




T105 


« BC 147 B 




T106 


•' POIOJVY BF 245 C 

,?.lytiM..!Baas»U9S9 gSBttcatgra bc 




K 201 


UEZYSTOa MLT- 0 , 25 W - 100 Oh« /+5Ji/-A-55/l25/21 


dob.l 800 hm 
-620 Ohm 


1(202 


■' Ml.T-0,25W - 360 Ohm /+5V-A-55/l=5/21 


2203 


“ MLT- 0 , 5 V - 3 kOhm /+5V-A-55/125/21 


8204 


" MLT-0,25W - 82 Ohm /+55i/-A-55/125/2l 




H205 


" MtT-0,25W - 100 Ohm /jt5!!</-A-55/l25/21 




8206 


" ULT^,25W - 3,9 kOhm /+5H/-A-55/1 25/21 




B207 


" ULT^, 5 W - 10 Ohm /+5V-A-55/125/21 




8208,8209 


" MAT- 0 , 25W - 100 Ohm /+5!»‘/-A-55/l25/21 




R 210 


" MLT-0,5W - 1,5 kOhm /j;5>4/-A-55/l25/2l 




2211 


•* ULT-0,5W - 10 Ohm /i5V-A-55/l25/2l 




8212,8213 


" MtT-0,25W - 12 Ohm /i;5J‘/-A-55/125/21 




8214 


" MtT-0,25W - 120 Ohm /jt5?</-A-55/l25/21 




8216 


1 " MLT-0,25W - 3.9 kOhm /♦5>‘/-A-55/l25/2l 




8218 


" MAT- 0 , 25 W - 2 kOhm /i5S^-A-55/125/2l 




8219,8220 


" MLT-0,25W - 6,8 W)hm /jt5J</-A-55/l25/ai 




8221 


" MLT-0.25W - 3,3 kOhm /+5V-A-55/125/21 




8223 


*' MtT-0,25a - 100 Ohm /+5?</-A-55/l25/2l 




8224 


" MAT-0, 25W - 9,1 kOBm /i55</-A-55/l 25/21 




8225 


*• MAT-0,25«f - 56 kOhm /+5S</-A-55/l25/21 




U 22 u 


UAT-0,25W - 15 kOhm /i5‘V-A-55/125/2l 




1 R 22 ? 


" MLT- 0 , 25 W - 22 kOhm /jh5J4/-A-55/125/21 




i M328 


POTENCJOMETB CS. 15.1 - 4,7 kOhm ^aoji-IW 






8EZYST0B MAT-0.25W - 36 kOhm /jt5%/-A-55/ 125/21 




R 230 


POTliNCJOMCTK CM 15 .I - 22 kOhm +20?4-lW 






8K7.YST0B NIIT-0,25W - 27 kOhm /+55i/-A-55/l25/21 




R232, 11233 


'• MAT-0,25W - 15 kOhn /+5';i/-A-55/l25/2l 




R233 


" MLT- 0 . 25 W - 7,5 kOhm /+5';4/-A-55/l25/21 




1 ^^233 


" MAT- 0 , 5 'V - 1 MOhm /+5;V-A-55/l 25/21 




1 H^36 


’’ Ar/norm-0,25« - 2,32 kOhm + 1 ;S 


dob. 1,82 


i i 




kOhm-2 ,61 
kOhm 





3 



IHHBI 


2 


mM 


KKZYSTOlf 


MLT-0.25W - 100 Ohm /±5%/-A-5^/l25/2l 




tf 


AT/t\orm- 0 , 25 W - 210 Ohm 1 % 


U2W 


It 


AT/norm- 0 , 25 W - 7,68 kOhm +1!!4 


M 2^1 


ft 


AT/norm-0,25W - 1,72 kOhm + 0 , 5 ';i 


a2k2 


M 


MLT-0.25W - 220 Ohm /+5V-A-55/1 25/21 


U243 


tl 


ULT-0,25W - 100 Ohm /+5%/-A-55/l25/2l 


R244 


tl 


AT/ norm- 0 , 2 5 tf - 4,32 kOhm +1J4 


R245 


II 


MLT- 0 , 5 W - 2,2 kOhm /+5%/-A-55/l25/21 


R246 


H 


AT/norm- 0 , 25 W - 3,01 ItOhm + 1 % 


H247 


•1 


M1.T-0,25W - 100 Ohm /+5J4/-A-55/1 25/21 


R248 


•1 


AT/ norm- 0 , 25 W - 4,02 kOhm +1J< 


U249 


If 


MLT-0,25W - 51 Ohm /+5></-A-55/l25/21 


1(230 


II 


AT/ norm-0, 25W - 787 Ohm +lX 


a25i 


H 


BDLM-2A-0,5W - 1 Ohm jKlOS-lO/125/21 


R232 


N 


MLT- 0 , 25 W - 47 Ohm /i3X/-A-55/l 25/21 


H253 


If 


AT/norm- 0 , 25 W - 1,15 kOhm + 1 % 


R234 


n 


HDUl-2A-0,5W - 1 Ohm ^10!IU10/1 23/21 


R255,>^Z5S 


W 


MLT-0,5W - 10 Ohm /i5?6/~A-55/l 25/21 


H257 


H 


8 DUi«-aA- 0 , 5 W - 1 Ohm ^ 10 ?U 10 / 1 25/21 


M258 


ff 


AT/norm-0,25W - 49,9 Ohm jtlJi 


R 259 ,R 260 


N 


MhT-0,25W - 10 l^hm /tSV-A- 55/12 5/21 


C201 


K0NDENSAT08 ELEKTHOLIT, typu 2 OVU 1000 >iF/lOV 


C 202 


tl 


KCB-1B-A-4k30-1 30 -J -400 -t : 6 


C203-C203 


It 


MKSE- 018-02 1 fiF ^20% lOOV 


C206 ,C207 


H 


ELEKTBOLIT.typu 2 04/U 220 31 F/ 16 V 


C208 


n 


KrPf- 2 F-l 6 xl 6 -l 00 n-Z- 25-668 


C209 


II 


ELEKTflOLlT typu 2 04/U 220 


C210 


ft 


MKSE-018-02 2,2 fiT ♦SBt lOOV 


C211 


ft 


KFPf-2P-l6xl6-100n-Z-23-668 


C212 


II 


MKSE- 018-02 1 ^ ± 20 % 100 V 


C2l3 


II 


MKSK- 018-02 2,2 pF ^ 20 J< lOOV 


C214 


II 


ELEKTBOLIT.typu 2 04/U 2200 >iF/lOV 


C215 


II 


KCB.lB-U. 3 xlO -6 2 -J -500 56 


C 216 


II 


MKSE-0l8-4}2 1 ^F ±20% lOOV 


C217 


If 


KCi>-U-iO-d-6/25-25D.656 


C2l8 


II 


ELEKTHOLIT typu 2 04/U 470 ;iF/40V 





KONDENSATOU KLEKTKOLIT typu 2 Ok/V 470 >iF/25V 
" •» typu 2 04/0 470 ;iF/40V 

C221.C222 ” MKSE-^18-02 1 ;iF «20S 100 V 

L201 CEWKA INDOKCYJNA £->72468 



1C201- 

IC203 



UKLAD SCALONY ULY 7741N 




TKANZYSTOB BC 1$7 B 
•' BSXP 60 





BC 211] 

80 3i3( kOMplomntBrna 

POLOWY BF 243 8 

BFP 519 V 

BC 107 A 

BSXP 59 



DIODA BAP 8l1 
" BAP 812 
" BAYP 95 

■* ZENKBA BZP 630-C16 
•• BAP 8 12 
" BAYP 95 

TLUMIK 50 Ohm typ KZ 01007 «S WI81/ZOP AN/0100 7 

PKZEL|CZNIK S£GM£NTOWY D~/»542-309 

lagUflig&x JP? 

HBZYSTOR MLT.0,25W - 1,3 kOhm /jt5J4/-A-55/l25/2l 

" RJUN-IW - 5»i Ohm /j:5J</-55/l55/2l 
" MLT-0,25W - 4,7 kOhm /i51</-A-55/l25/21 

" MLT.-0,25W - 3,6 kOhm /jt5H/-A-55/l25/2l 

* HMG-0.25W - 7,87 kOhm jO,5Ji-0,0i0054/®C-55/l55/2l 

« kMG-0,25W - 7,15 kOhm jtO,5S-0,OlOO!i/*C..55/l55/21 

" MtT-0,25W - 1,3 kOhm /♦5%/-A-55/l25/2l 

" HMN-IW - 5,1 Ohm i5%-55/l 55/21 
•’ ULT-0,25Vir - 4,7 kOhm /+554/-A-55/1 25/21 







5 



1 


2 




B310 


BEZYSTOU 


MLT-0.25W - 3,6 kOhn /+5J4/-A-55/125/21 




H 311 


n 


EMG- 0 , 25 W - 7,87 kOhra+0,5?4-0,OlOOV®C-55/i55/2l 


R 312 


H 


RMG-0,25W - 7,15 k01un+0.5JU),OlOOj4/®C-55/l55/2 


1 


H313 


If 


MLT-«, 25 W - 3,9 kOhm /+5V-A-55/ 125/21 




R31^ 


II 


ULT- 0 , 25 W - 240 kOhm /+5V-A-55/125/21 




R315 


•1 


B0LM-2A,0,5W - 3 Ohm J:5:)i/-10/125/21 




R316 


n 


MLT-0,25W - 5,1 kOhm /+5?4/-A-55/l25/21 




R317 


II 


MtT- 0 , 25 W - 16 kOhm /+5?i/-A-55/l25/2l 1 




H318 


POTENCJOMETB TVP 18^-0 ,25W - 1 kOhm - 25/085/1^ 




R319 


REZYSTOR 


mT-«, 25 W - 5,6 kOhm /+ 5 %/-A- 55 /l 25/21 




R320 


•1 


MLT-0,25W - 3,9 kOhm /+5>/-A-55/l25/2l 




R321 


n 


MIT-0,25W - 240 kOhm /+5!i^/-A-55/l25/2l 




R322 


II 


BD LM.2A-0 , 5W-3- Ohm i5“/^-10/ 1 2 5/21 




B323 


II 


MLT-0,25W - 5,1 kOhffl /+5V-A-55/125/21 




R324 


II 


ULT-0,25W - 16 kOhm /+55</-A-55/ 125/21 




R325 


POTENCJOUETR TVP l 8 ^, 25 W - 1 kOhm -25/085/14 




R326 


REZYSTOR 


ULT-0,25W - 5,6 kOhm /+5?^/-A-55/i25/2i 




C301.C302 


KONOENSATOa KFPf.2F-l6xl6-l00n-Z-25-668 




C 303 


If 


ELEKTROLIT.typu 2 02A B 1000 ;iF/40V 




C 30 ^» 


ft 


KSO-l 25 OV G 470 pF ±5% 




C 305 


If 


ELEKTROLIT.typu 2 04/U 100 ;iF/ 25 V 




C306.C307 


It 


KiPf-2F.l6xl6-100ii-Z-2 3-668 




C 308 


II 


ELEKTROLIT.typu 2 02 /T B 1000 fi¥/kOV 




C 309 


If 


KSO-l 25 OV G 470 pF + 5 % 




C310 


•I 


ELEKTROLIT.typu 2 04/U 100 juP/25V 




C 311 


If 


" KEO - 1000 ;iF/63 V 




C312 


II 


" typu 2 04/U 220 ;iF/25V 




C313 


If 


" typu 2 04/U 47 ;iF/25V 




C 3 V» 


If 


•' typu 2 04/U 100 ;iF/40V 




C315 


ft 


•• KEO - 1000 ;iF/63V 




C 316 


II 


" typu 2 04/U 220 ;uF/25V 




<:317 


II 


•• typu 2 04/U 47 / 1 P/ 25 V 




0318 


It 


” typu 2 04/U 100 yuF/40V 




rc 30 i, 








IC 302 


UKUI> SCALONY uA 723 PC 


n 





6 



1 


2 


3 


T304 


TUANZYSTOO DC 1070 




T306 




" BC 177 B 




1)301-0312 


OIOOA 


BYP 401-200 




0313 


M 


BZP 630-C8V2 




031^,0315 


II 


BAVP 18 




0316-0319 


It 


BYP 401-200 




D320.D321 


ft 


BAVP 18 




D322 


If 


BZP 63 O-C 8 V 2 








Caydrpllt apvn^ioaiacy 




0400,0401 


OOZYSTOO 231132 15 UOtw ± 1 % 


HOD 


0402,0403 


ft 


MLT-0.25W - 100 kOhn /15V-A-55/125/21 




0404,0/f05 


H 


ATR/000F-0,25W - 1 MOIw jfi , 5 % 








-»'ATR/0R0F-0,25W - 499 kOha + 0 , 5 % 




0406,0407 


tl 


AT/nor«-0,5W - 150 kOha jkO,5)4 




0408 ,0409 


It 


AT/nora-0,5W - 15 kOha j; 0 , 5 ^ 




0410 ,0411 


If 


AT/nora-0,5W - 1,33 kOha ^0,5!l4 




C400 


KONOENSATOO OBOOTOWY 93.2.6.22.01.2 AA 




C401-C410 


It 


KCD-U.iO-d- 8 / 30 - 250-6 56 




C411-C414 


It 


KCR-lB-N-3x8 - 1 5-J - 500 - 6 56 




C415 


If 


KC 0 -lB-U- 3 x 8 - 56 -K- 400-656 




C4l6 


it 


KC R-1B-N-3X10-43-J -400 -6 56 




Pi 


PRZEL|CZNIK OBOOTOWY 1 2B 2/ 12A 2/42-/ 1-9/12/ 


FfiBANA 


1 

I 




A6x50/MBU85 PB 2 


.r ikAAJtnA 


1 




Pfigoftalt 




0215 


POTENCJOMETR BOW 10 i-4W - 2,2 kOh«-2jU) ,534-20*1-25/08 5/< 




0222 


tl 


SP.2.2 - 2W - 4,7 k0ha-A-l6-P-3 




0237 


II 


SP.2.2 - 2W - 470 Oha-A-l 6 -P -3 




0327 


OKZYSTOR MLT-0.5W - 750 Ohm /+5?4/-A-55/l25/2l 






7 



1 


2 


3 


1209 


TBAN2YST0R BD 13?1 




1210 


BD I36f para konpleneatariia 




1301,1302 


" BD 354 B 




1303 


" BD 35i»| 




1305 


If 30 para komplementarna 




Ir 


1 TBANSrOBMATOB SIKCIOWY B - 62102 




F3 


MYL 4 CZNIK SIBCIOWY D~4342-308 




i 


^BdWKA IBLKFONICZNA 13,5 24V 20 bA 




B1 


WKLADKA lOPIKOWA WTAl 315 bA 





n 

ElMi^nty doblerane tgodnie s punkteM 
9 * 5 * instrukcji 



Ufyk. ’*Tlumacz-^ekst";Hadna 6 
2/327 350/II A4ja/» r. k.k. 



